
Istruzioni per l’uso
Lame per laringoscopia a F.O.
HEINE Classic+® e SANALON+®

Prima	dell’impiego	delle	lame	HEINE	si	consiglia	di	leggere	attentamente
le	istruzioni	per	l’uso	e	di	conservarle	per	eventuali	consultazioni	successive.

Informazioni di sicurezza
Disposizioni per l’uso:	le	lame	per	laringoscopia	HEINE	sono	destinate
esclusivamente	all’intubazione	endotracheale.
Devono	essere	usate	solo	da	persone	esperte	in	intubazioni	endotracheali.

Sicurezza nell’impiego:	per	la	garanzia	di	un	corretto	funzionamento	usare
solo	con	manici	con	il	contrassegno	verde.
Mettere	la	lama	nella	normale	posizione	di	lavoro	e	controllare	il	funzionamento	
della	lampadina.	Non	usare	il	laringoscopio	in	presenza	di	forti	campi	magnetici.
La	luminosità	della	lampadina	può	ridursi	durante	l’uso	se	la	batteria	ricaricabile	
non	è	stata	caricata	a	sufficienza	prima	dell’uso.	Si	consiglia	un	tempo	minimo	di	
ricarica	di	10	minuti	per	le	batterie	ricaricabili	HEINE	nel	caricabatterie	HEINE.
Dopo	qualche	minuto	d‘uso	la	lampadina	del	laringoscopio	sarà	calda.

Sicurezza generale:	Per	evitare	contaminazioni	i	laringoscopi	devono	essere
sterilizzati	o	disinfettati	dopo	ogni	impiego	(vedere	istruzioni).

Quando	il	laringoscopio	viene	impiegato	in	maniera	continuativa,	raccomandiamo
di	tenere	a	portata	di	mano	batterie	e	lampadina	di	ricambio.

Pulizia, disinfezione e sterilizzazione
Le	seguenti	indicazioni	devono	essere	incluse	nelle	procedure	ospedaliere	o	
ambulatoriali.	Le	linee	guida	e	i	regolamenti	nazionali	(p. es.	riguardanti	la	BSE)	
ed	i	relativi	standard	devono	essere	tenuti	in	considerazione.
Queste	procedure	devono	essere	eseguite	da	personale	qualificato.

Procedura dopo l’uso
Qualsiasi	deposito	dovrebbe	essere	rimosso	immediatamente	dopo	l´uso,	per		
evitare	possibili	danni	irreparabili	dovuti	a	depositi	incrostati	sul	laringoscopio.

Pulizia manuale / disinfezione
Usare	esclusivamente	prodotti	detergenti	e	disinfettanti	raccomandati	dai	
produttori	per	l’impiego	con	Fibre	Ottiche	e	plastica	(solo	SANALON+®).
Attenersi	alle	istruzioni	dei	produttori	in	merito	alla	concentrazione	e	durata	di	uso	
esatti.	Dopo	questo	processo,	sciacquare	le	lame	con	acqua	de-mineralizzata	ed	
assicurarsi	che	non	vi	siano	depositi	residui	sulle	stesse.

Attenzione:	l’uso	di	metodi	o	prodotti	detergenti	e	disinfettanti	sbagliati	può
causare	danni	irreparabili	ai	laringoscopi.
La pulizia ad ultrasuoni	non	è	permessa!

Pulizia automatica / disinfezione
I	laringoscopi	possono	essere	puliti	o	disinfettati	sino	a	93	°C	in	una	macchina	
automatica.	Usare	solo	prodotti	detergenti	raccomandati	per	l’uso	con	accialo	e	
plastica	(solo	SANALON+®).
La	procedura	di	risciacquo	deve	assicurare	che	nessun	deposito	sia	rimasto	sul	
prodotto.	Utilizzare	solo	acqua	de-mineralizzata	per	il	risciacquo	finale.

Sterilizzazione
Le	lame	possono	essere	sterilizzate	a	vapore	con	un	vapore	saturo	a	134	°C	
per	5	minuti.	E’	possibile	anche	la	sterilizzazione	per	18	minuti.	Potrebbe	esserci	
una	riduzione	nella	trasmissione	di	luce	con	ripetute	sterilizzazioni	a	vapore	a	
lungo-termine,	specialmente	se	la	qualità	del	vapore	non	è	ideale.	Qualsiasi	
controllo	relativo	alla	qualità	della	luce,	dovrebbe	tenere	conto	di	questo	parametro.
La	sterilizzazione	Gas-Plasma	solo	è	permessa	per	i	laringoscopi a F.O.
HEINE Classic+®.

Norme applicate: DIN EN ISO 7376
	

Garanzia
Garantiamo	queste	lame	laringoscopio	per	5	anni	dalla	data	di	acquisto,	sino	a	4000	
cicli	di	sterilizzazione	 in	autoclave,	a	134	°C	/	5	minuti.	La	garanzia	è	valida	se	 il	
dispositivo	viene	utilizzato	in	base	alla	destinazione	d’uso	del	produttore	e	secondo	
le	 istruzioni	 d’uso.	 Durante	 il	 periodo	 di	 garanzia	 verranno	 riparati	 gratuitamente	
imperfezioni	 e	 difetti	 riscontrati	 come	 difetti	 di	 produzione,	 di	 progettazione	 o	 di	
materiali.	In	caso	di	reclamo	di	un	difetto	sullo	strumento	durante	il	periodo	di	garanzia,	
l’acquirente	deve	dimostrare	che	tale	difetto	era	presente	all’atto	della	spedizione.	
L’usuale	 garanzia	 legale	 e	 la	 speciale	 garanzia	 non	 coprono	 difetti	 derivanti	 da	
usura,	uso	scorretto,	impiego	di	parti	o	accessori	non	originali	HEINE	(specialmente	
lampadine,	 le	quali	sono	state	prodotte	con	particolare	rilievo	sui	seguenti	criteri:	
temperatura	di	colore,	durata,	sicurezza,	qualità	ottica	e	performance).	
Sono	anche	escluse	riparazioni	e	modifiche	effettuate	da	personale	non	autorizzato	
da	HEINE	o	casi	dove	il	cliente	non	si	è	attenuto	alle	istruzioni	d’uso	fornite	con	il	
prodotto.	Qualsiasi	modifica	di	un	prodotto	HEINE	con	parti	o	parti	aggiuntive	non	
conformi	alle	specifiche	originali	HEINE	invaliderà	la	garanzia	per	il	corretto	funzio-
namento	del	prodotto	ed	inoltre	decadrà	qualsiasi	diritto	di	garanzia	che	deriva	da	
tale	cambiamento	o	modifica.	Ulteriori	reclami,	in	particolare	reclami	per	danni	non	
direttamente	riconducibili	al	prodotto	HEINE,	sono	esclusi.	

Per	riparazioni,	contattate	 il	vostro	fornitore	che	ritornerà	 il	dispositivo	a	noi	o	al	
nostro	agente	autorizzato.

Acquistato	presso	

il	

Manual de instrucciones
Espátulas de laringoscopios HEINE Classic+® y 
SANALON+® con iluminacion por fibra de vidrio

Lea	las	instrucciones	del	espátulas	de	laringoscopios	HEINE	antes	de	ponerlo
en	marcha	y	consérvelas	para	su	uso	posterior.

Información de seguridad
Uso correcto:	Las	espátulas	de	laringoscopios	están	destinados	exclusivamente
a	la	intubación	endotraqueal.
Solo	deben	ser	usados	por	personas	con	una	formación	sobre	la	intubación	
endotraqueal.

Para el funcionamiento seguro:	Usar	solo	mangos	de	laringoscopios	con	la
marca	verde	para	asegurar	un	funcionamiento	correcto.	Ponga	la	espátula	en	
posición	normal	de	trabajo	y	compruebe	que	la	luz	se	encienda.	No	use	el	
laringoscopio	en	presencia	de	campos	magnéticos	fuertes.
La	luminosidad	puede	disminuir	durante	el	uso	si	la	batería	recargable	no	fue	
suficientemente	cargada	previamente.	Se	recomienda	una	recarga	de	mínimo	
10	minutos	para	las	baterías	recargables	HEINE	en	un	cargador	HEINE	previo	a	
cada	uso.
Después	de	algunos	minutos	de	uso	la	bombilla	se	calentará.

Para la seguridad general:	Para	evitar	infecciones	cruzadas	los	laringoscopios
se	deben	limpiar	y	desinfectar	o	esterilizar	despueś	de	cada	uso	(vea	instruc-
ciones	de	limpieza).

Se	recomienda	en	caso	de	uso	contínuo	de	los	laringoscopios	tener	repuestos
disponibles	(lámpara	y	pilas)	e	instrumentos	de	recambio.

Limpieza / Desinfección y Esterilización	
Es	necesario	tener	en	cuenta	las	siguientes	indicaciones	en	los	procedimientos	
internos	hospitalarios	/	o	en	consulta.	Asimismo	hay	que	poner	en	práctica	las	
directrices	nacionales	y	recomendaciones	(p. ej.	referente	a	CJK	/	vCJK)	asi	
como	normas	y	leyes.
La	preparación	será	realizada	por	personal	lo	suficientemente	calificado.

Tratamiento después de su utilización
Las	suciedades	profundas	deben	ser	eliminadas	inmediatamente	después	de	su	
uso,	para	evitar	incrustaciones.

Limpieza manual / Desinfección
Para	la	limpieza	manual	/	desinfección	solo	deben	ser	utilizados	productos	
que	hayan	sido	autorizados	por	el	fabricante	para	fibra	óptica	y	plásticos	(solo	
SANALON+®).	Se	ha	de	prestar	atención	a	las	indicaciones	del	fabricante	
referente	a	concentración	/	tiempo	de	actuación.	Una	vez	finalizado	el	tratamiento	
se	han	de	lavar	las	espátulas	con	agua	completamente	desalada.

Atención:	Los	productos	de	limpieza	/	desinfección	no	adecuados	o	utilizados
incorrectamente	pueden	ocasionar	daños	ireparables	al	instrumento.
El Ultrasonido	no	está	permitido	como	ayuda	para	la	limpieza!

Limpieza con máquina / Desinfección
El	artículo	está	indicado	para	una	preparación	por	máquina	/	desinfección	térmica	
(≤	93	°C).	Para	ello	se	han	de	utilizar	productos	que	estén	autorizados	para	acero	
fino	y	plásticos	(solo	SANALON+®).	Los	procesos	de	lavado	han	de	garantizar	
una	ausencia	de	residuos	satisfactoria	.	Para	el	lavado	final	se	recomienda	utilizar	
agua	completamente	desalada.

Esterilización
La	esterilización	se	consigue	mediante	la	utilización	de	esterilización	con	vapor	
(vapor	saturado	134	ºC/5	minutos).	Con	este	material	es	posible	conseguir	un	
tiempo	de	esterilización	de	18	minutos.	
La	transmisión	de	luz	se	puede	reducir	realizando	la	esterilización	con	vapor	muy	
a	menudo	y	con	una	duración	muy	larga,	sobre	todo	siendo	la	calidad	del	vapor	
insuficiente.	El	control	de	funcionamiento	debe	ser	ajustado	a	ello.
Es	posible	utilizar	el	sistema	de	esterilización	por	gas-plasma	solo	para	los	
laringoscopios HEINE Clássic+® de f.o.	

Normas aplicadas: DIN EN ISO 7376
	

Garantía
Para	las	espátulas	de	laringoscopio	ofrecemos	una	garantía	total	de	5	años	o	un	
máximo	de	4000	esterilizaciones	en	autoclave	en	ciclos	de	autoclave	standard	a	una	
temperatura	de		134	°C	/	5	min.	a	partir	de	la	fecha	de	adquisición.	Esta	garantía	se	
basa	en	un	funcionamiento	de	acuerdo	con	la	finalidad	del	aparato	y	cumpliendo	las	
instrucciones	de	manejo.	Durante	el	período	de	la	garantía	legal	y	adicional	se	reparan	
los	fallos	o	deficiencias	que	pueda	sufrir	el	aparato	de	forma	gratuita,	siempre	que	
sea	demostrable	que	éstos	 tienen	su	origen	en	una	manipulación,	 fabricación	o	
material	deficientes.	En	caso	de	reclamación	de	un	producto	deficiente	durante	el	
periodo	de	garantía,	el	comprador	debe	demostrar	que	el	producto	ya	era	defectuoso	
en	el	momento	de	su	recepción.	Esta	garantía	legal	y	adicional	no	son	aplicables	
para	deterioros	que	surjan	por	desgaste,	negligencia,	incorporación	de	repuestos	
no	originales	de	HEINE/recambios	(sobre	todo	lámparas,	ya	que	éstas	se	desarrol-
laron	especialmente	para	instrumentos	HEINE	según	los	siguientes	criterios:	color	
de	temperatura,	duración,	seguridad,	calidad	y	rendimiento	óptico),	intervenciones	
de	personal	no	autorizado	por	HEINE	o	en	caso	de	que	el	cliente	no	respete	 las	
instrucciones	del	manual	de	usuario.	Cualquier	modificación	de	los	aparatos	HEINE	
con	piezas	o	recambios	que	no	corresponden	a	las	especificaciones	originales	de	
HEINE,	conducirán	a	la	anulación	de	la	garantía	legal	sobre	el	buen	funcionamiento	
del	aparato	y,	en	consecuencia,	al	derecho	de	garantía	por	deficiencias,	siempre	y	
cuando	éstos	sean	atribuibles	a	la	manipulación	del	aparato.	Otras	reclamaciones	
como	p.	ej.	sustitución	por	daños	que	no	se	hayan	originado	directamente	en	el	
producto	de	HEINE	quedan	excluidos.

En	caso	de	reparaciones	diríjanse	a	su	proveedor	que	remitirá	el	aparato	a	fábrica	
o	al	taller	oficial	correspondiente.	

Comprado	a

el

Instructions d’utilisation
Lames de laryngoscope F.O.
HEINE Classic+® et SANALON+®

Avant	de	mettre	en	service	les	lames	de	laryngoscope	HEINE	veuillez	lire
attentivement	ce	mode	d’emploi	et	le	conserver	soigneusement	pour	toute
consultation	ultérieure.

Utilisation conforme aux régles de sécurité
Champ d’application:	Les	lames	de	laryngoscope	sont	exclusivement	destinées
á	l’intubation	endotrachéale.
Elles	ne	doivent	être	utilisées	que	par	des	personnes	ayant	reçu	une	formation	
correspondante.

Précautions d’emploi:	Pour	garantir	le	fonctionnement	optimal	de	l’instrument,
n’utiliser	que	des	poignées	équipées	d’une	bague	verte.	Amener	la	lame	en	
posi	tion	normale	de	travail	et	vérifier	que	la	lumière	s‘allume.	N‘utilisez	pas	le	
laryngoscope	en	présence	d‘un	champ	magnétique	fort.
L’illumination	de	l’ampoule	peut	être	réduite	fortement	pendant	l’utilisation	si	la	
batterie	rechargeable	n’a	pas	été	rechargée	suffisamment.	Nous	recommandons	
par	conséquent	un	temps	de	recharge	minimum	de	10	minutes.
Après	quelques	minutes	d’utilisation	les	ampoules	pour	poignée	de	laryngoscope	
sont	très	chaudes.

Consignes de sécurité:	Pour	éviter	les	risques	d’infections	croisées,	les	spatules
doivent	obligatoirement,	après	chaque	utilisation,	être	nettoyées	et	désinfectées,
ou	stérilisées	(cf.	paragraphe	Entretien).

En	cas	d’utilisation	intensive	des	laryngoscopes,	prévoir	des	pièces	de	rechange
(ampoules	et	piles)	ainsi	que	des	instruments	de	remplacement.

Nettoyage, désinfection et stérilisation
Les	instructions	suivantes	doivent	être	incluses	dans	les	procédures	hospitalières	
et/ou	de	cabinets	médicaux.	Les	directives	nationales	et	recommandations	(par	
ex.	relative	à	la	BSE),	les	normes	et	les	lois	doivent	être	en	outre	considérées	et	
appliquées.
La	préparation	doit	être	réalisée	par	un	personnel	qualifié.

Procédure après usage
Enlevez	toute	trace	de	contamination	immédiatement	après	usage	pour	éviter	les	
incrustations.

Nettoyage / désinfection manuels
N’utilisez	que	des	produits	de	nettoyage	ou	de	désinfection	recommandés	par	
le	fabricant	pour	utilisation	avec	des	fibres	optiques	ou	matières	plastiques	
(uniquement	SANALON+®).	Suivez	à	la	lettre	les	instructions	des	fabricants	en	
ce	qui	concerne	la	concentration	et	la	durée	exacte	d’utilisation.	Après	usage,	
rincez	les	lames	avec	de	l’eau	déminéralisée	et	vérifiez	qu’aucun	dépôt	n’y	reste.

Attention :	L’utilisation	de	mauvais	produits	de	nettoyage	ou	de	désinfection	
ou	une	mauvaise	méthode	peuvent	provoquer	des	dommages	irréparables	au	
laryngoscope.
Le nettoyage par ultrasons	n’est	pas	autorisé	!

Nettoyage / désinfection automatiques
Le	laryngoscope	peut	être	thermiquement	nettoyé	ou	désinfecté	jusqu’à	93°C	
dans	un	appareil	automatique.	N’utilisez	que	des	produits	de	nettoyage	
recommandés	pour	un	usage	avec	l’acier	inoxydable	et	les	matières	plastiques	
(uniquement	SANALON+®).	Le	rinçage	doit	assurer	qu’aucun	dépôt	ne	reste	sur	
le	produit.	N’utilisez	que	de	l’eau	déminéralisée	pour	le	rinçage	final.

Stérilisation
Le	produit	peut	être	stérilisé	à	la	vapeur,	vapeur	saturée	à	134	°C	pendant	5	
minutes.	La	stérilisation	pendant	18	minutes	est	également	possible.	Il	peut	y	
avoir	une	réduction	de	la	transmission	lumineuse	après	de	multiples	stérilisations	
de	longue	durée,	particulièrement	si	la	qualité	de	la	vapeur	n’est	pas	parfaite.	
Tous	les	contrôles	de	fonctionnement	doivent	tenir	compte	ce	paramètre.	
La	Stérilisation	Gaz-Plasma	est	autorisée	uniquement	pour	les	laryngoscopes	
HEINE Classic+® F.O.	

Conforme á la norme: DIN EN ISO 7376
	

Garantie
Nous	garantissons	ces	lames	de	laryngoscope	pendant	5	ans,	jusqu’	à	4000	cycles	
de	stérilisation	en	autoclace	à	134	°C	/	5	minutes,	ou	1250	cycles	de	stérilisation	
en	autoclave	à	134	°C	/	18	minutes,	à	partir	de	la	date	d’achat.	Nous	garantissons	
le	bon	 fonctionnement	de	 l’instrument	 fourni,	 sous	 réserve	qu’il	 soit	utilisé	selon	
les	normes	prescrites	par	le	fabricant	dans	le	respect	du	mode	d’emploi.	Tous	les	
dysfonctionnements	ou	les	pannes	intervenant	pendant	la	période	de	garantie	légale	
et	de	garantie	de	l’entreprise	seront	réparés	gratuitement,	à	condition	qu’ils	résultent	
d’un	 défaut	 des	 composants,	 de	 la	 conception	 ou	 de	 la	 fabrication.	 En	 cas	 de	
réclamation	pour	un	défaut	pendant	la	période	de	garantie	légale,	l’acheteur	devra	
apporter	la	preuve	que	ce	défaut	existait	au	moment	de	la	livraison.	Cette	garantie	
légale	et	 la	garantie	de	 l’entreprise	ne	s’appliquent	pas	aux	dommages	résultant	
d’une	usure	normale,	d’une	utilisation	incorrecte,	de	l’utilisation	de	pièces	/	pièces	
de	 rechange	non	d’origine	HEINE	 (en	particulier	 les	ampoules,	qui	sont	conçues	
spécialement	 pour	 HEINE	 selon	 les	 critères	 suivants	 :	 couleur	 de	 température,	
longévité,	sécurité,	qualité	optique	et	performances).	Sont	également	exclues	toutes	
les	réparations	ou	modifications	effectuées	par	des	personnes	non	autorisées	par	
HEINE,	ainsi	que	dans	les	cas	où	le	client	ne	respecte	pas	les	instructions	du	mode	
d’emploi.	Toute	modification	des	instruments	HEINE	avec	des	pièces	ajoutées	ou	
modifiées	qui	ne	correspondent	pas	à	la	version	originale	des	instruments	entraine	
une	annulation	immédiate	de	la	garantie	de	bon	fonctionnement	et	ainsi	du	droit	à	
la	garantie.	 Toutes	 réclamations	ultérieures,	 en	particulier	pour	 le	 remplacent	de	
dommages	non	directement	liés	au	produit	HEINE	sont	exclues.

Pour	 les	 réparations,	 contactez	 votre	 fournisseur,	 qui	 nous	 retournera	 les	marchan-
dises	ou	les	adressera	à	notre	agent	agréé.

Acheté	chez

le

Gebrauchsanweisung 
HEINE Classic+® und SANALON+®

F.O. Laryngoskope

Lesen	Sie	vor	Inbetriebnahme	der	HEINE	Laryngoskopspatel	diese	Gebrauchs-
anweisung	sorgfältig	durch	und	bewahren	Sie	sie	zum	späteren	Nachschlagen	
auf.

Sicherheitsinformation
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Laryngoskopspatel	sind	ausschließlich	zur
endotrachealen	Intubation	bestimmt.
Sie	dürfen	nur	von	Personen	angewendet	werden,	die	eine	Ausbildung	zur	endo-
trachealen	Intubation	haben.

Zum sicheren Betrieb:	Nur	Laryngoskopgriffe	mit	grüner	Kennzeichnung	ver-
wenden	um	einwandfreie	Funktionen	zu	gewährleisten.	Bringen	Sie	den	Spatel	
in	die	Arbeitsposition	und	prüfen	Sie	die	Lampenfunktion.	Verwenden	Sie	das	
Laryngoskop	nicht	in	starken	Magnetfeldern.
Die	Helligkeit	der	Laryngoskop-Lampe	kann	während	des	Gebrauchs	schnell	sin-
ken,	wenn	die	ladbare	Batterie	nicht	ausreichend	geladen	wurde.	Wir	empfehlen	
deshalb	vor	jeder	Anwendung	eine	Ladezeit	für	ladbare	HEINE	Batterien	in	HEINE	
Ladegeräten	von	mindestens	10	Minuten.
Nach	einigen	Betriebsminuten	sind	die	Laryngoskop-Lampen	heiß.

Zur allgemeinen Sicherheit:	Zur	Vermeidung	von	Kreuzinfektionen	müssen
Laryngoskope	nach	jeder	Benützung	gereinigt	und	desinfiziert	oder	sterilisiert	
werden	(siehe	Reinigung/Desinfektion	und	Sterilisation).

Es	empfiehlt	sich,	bei	häufiger	Anwendung	von	Laryngoskopen	Ersatzteile
(Lampen	und	Batterien)	sowie	Ersatzinstrumente	bereit	zu	halten.

Reinigung / Desinfektion und Sterilisation	
Nachfolgende	Hinweise	zur	Aufbereitung	müssen	in	die	krankenhaus-	/praxisin-
ternen	Regelungen	einbezogen	werden.	Nationale	Richtlinien	und	Empfehlungen	
(z. B.	bezüglich	CJK	/	vCJK),	Normen	und	Gesetze	sind	darüber	hinaus	zu	
berücksichtigen	und	umzusetzen.
Die	Aufbereitung	erfolgt	durch	ausreichend	qualifiziertes	Personal.

Behandlung nach Gebrauch
Entfernen	Sie	grobe	Verschmutzungen	unmittelbar	nach	Gebrauch,	um	
Inkrustierungen	zu	vermeiden.

Manuelle Reinigung / Desinfektion
Verwenden	Sie	zur	manuellen	Reinigung	/	Desinfektion	nur	solche	Behandlungs-	
	mittel,	die	vom	Hersteller	eine	Freigabe	für	Fiberoptiken	und	Kunststoffe	(nur	
SANALON+®)	haben.	Beachten	Sie	genau	die	Herstellerangaben	bezüglich	
Konzentration	/	Einwirkungsdauer.	Nach	der	Behandlung	spülen	Sie	die	Spatel	
mit	vollentsalztem	Wasser	rückstandsfrei.

Achtung:	Nicht	geeignete	oder	fehlerhaft	angewendete	Reinigungs-	/	und	
Desinfektionsmittel	können	zu	irreparabeln	Schäden	am	Artikel	führen.
Ultraschall	zur	Unterstützung	der	Reinigung	ist	nicht	zulässig!

Maschinelle Reinigung / Desinfektion
Der	Artikel	ist	für	eine	maschinelle	Aufbereitung	/	thermische	Desinfektion	(<	93°C)	
geeignet.	Setzen	Sie	Behandlungsmittel	ein,	die	für	die	Edelstahl	und	Kunststoffe	
(nur	SANALON+®)	freigegeben	sind.	Sorgen	Sie	für	ausreichende	Spülvorgänge	
um	Rückstandsfreiheit	zu	gewährleisten.	Setzen	Sie	vollentsalztes	Wasser	ein.

Sterilisation
Die	Sterilisierbarkeit	ist	bei	Anwendung	der	Dampfsterilisation	(Sattdampf/	
134°C/5	 Minuten)	gegeben.	Eine	Sterilisationszeit	von	18	Minuten	ist	aus	
Materialsicht	möglich.	Die	Lichttransmission	kann	sich	bei	häufiger	und	zeitlich	
ausgedehnter	Dampfsterilisation,	insbesondere	bei	unzureichender	Dampfqualität	
reduzieren.	Die	Funktionskontrolle	soll	hierauf	abgestimmt	sein.
Die	Anwendung	des	Gas-Plasma-Sterilisationsverfahrens	ist	lediglich	für	die	
HEINE Classic+® F.O. Laryngoskope	freigegeben.

Angewandte Normen: DIN EN ISO 7376

	

Gewährleistung
Wir	übernehmen	für	Laryngoskopspatel		für	5	Jahre	oder	max.	4000	Autoklavierungen	
bei	 Standardautoklavier-Zyklen	 134	 °C	 /	 5	 Min.	 vom	 Kaufdatum	 an	 volle	 Gewähr.	
Diese	Garantie	gilt	für	einwandfreies	Arbeiten	bei	bestimmungsgemäßer	Verwendung	
und	Beachtung	der	Gebrauchsanweisung.	Während	der	Dauer	der	Gewährleistung	
und	Garantie	werden	auftretende	Fehler	und	Mängel	am	Gerät	kostenlos	beseitigt,	
soweit	sie	nachweislich	auf	Material-,	Verarbeitungs-	und/oder	Konstruktionsfehlern	
beruhen.	Rügt	ein	Besteller	während	der	Gewährleitung/Garantie		einen	Sachmangel,	
so	trägt	er	stets	die	Beweislast	dafür,	dass	das	Produkt	bereits	bei	Erhalt	der	Ware	
mangelhaft	war.	Diese	gesetzliche	Gewährleistung	und	die	Garantie	beziehen	sich	
nicht	auf	solche	Schäden,	die	durch	Abnutzung,	fahrlässigen	Gebrauch,	Verwendung	
von	nicht	original	HEINE	Teilen	/	Ersatzteilen	(insbesondere	Lampen,	da	diese	speziell	
für	HEINE	Instrumente	nach	folgenden	Kriterien	entwickelt	wurden:	Farbtemperatur,	
Lebensdauer,	Sicherheit,	optische	Qualität	und	Leistung),	durch	Eingriffe	nicht	von	
HEINE	autorisierter	Personen	entstehen	oder	wenn	Vorschriften	 in	der	Gebrauchs-
anweisung	 vom	 Kunden	 nicht	 eingehalten	 werden.	 Jegliche	 Modifikation	 der	
HEINE	Geräte	mit	 Teilen	oder	 zusätzlich	angebrachten	Teilen,	die	nicht	der	HEINE	
Originalspezifikation	entsprechen,	führt	zu	einer	Erlöschung	der	Gewährleistung	auf	
die	einwandfreie	Funktion	der	Geräte	und	damit	der	Garantieanspruch	wegen	Mängel,	
soweit	dies	auf	die	Veränderung	oder	Ergänzung	zurückzuführen	ist.	
Weitere	Ansprüche,	insbesondere	Ansprüche	auf	Ersatz	von	Schäden,	die	nicht	am	
HEINE	Produkt	selbst	entstanden	sind,	sind	ausgeschlossen.

Bei	Reparaturen	wenden	Sie	sich	an	Ihren	Fachhändler,	der	das	Gerät	an	uns	oder	
unsere	zuständige	Vertretung	weiterleitet.

Gekauft	bei

am

DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANOInstructions
HEINE Classic+® and SANALON+®

fiber optics laryngoscope blades

Before	using	the	HEINE	laryngoscope	blades	read	these	instructions	carefully
and	keep	them	in	a	safe	place	for	future	reference.

Safety Information
Range of applications:	Laryngoscope	blades	are	designed	exclusively	for
endotracheal	intubation.
They	should	only	be	used	by	persons	who	are	trained	in	endotracheal	intubation.

Safety in use:	To	ensure	that	the	instrument	functions	correctly,	use	only	laryn-
goscope	handles	with	a	green	identification	mark.	Bring	the	blade	into	the	normal	
working	position	and	check	that	the	light	switches	on.	Do	not	use	the	laryngos-
cope	in	the	presence	of	a	strong	magnetic	field.
The	bulb	brightness	can	reduce	during	use	if	the	rechargeable	battery	was	not	
charged	sufficiently	before	use.	We	recommend	a	minimum	recharge	time	of	10	
minutes	for	HEINE	rechargeable	batteries	in	HEINE	chargers.
After	some	minutes‘	use	the	laryngoscope	bulb	will	be	hot.

General Safety: To	avoid	cross-infection,	laryngoscopes	must	be	cleaned	and
disinfected	or	sterilized	after	each	use	(see	instructions	for	cleaning,	disinfection	
and	sterilisation).

If	the	laryngoscopes	are	used	regularly,	we	recommend	that	replacement	bulbs
and	batteries	as	well	as	spare	instruments	be	kept	available	for	use.

Cleaning, disinfection and sterilisation
The	following	instructions	must	be	incorporated	into	the	hospital	or	practice	
procedures.	National	guidelines	and	regulations	(e. g.	regarding	CJK	/	vCJK)	
and	the	relevant	standards	and	laws	must	be	put	into	practise.
These	procedures	must	be	carried	out	by	suitably-qualified	personnel.

Procedure after use
Remove	all	traces	of	contamination	immediately	after	use	to	avoid	incrustation.

Manual cleaning / disinfection
Use	only	cleaning	and	disinfection	products	which	are	recommended	by	the	
manufacturer	for	use	with	fiber	optics	and	plastics.	Follow	the	manufacturers	
instructions	regarding	concentration	and	duration	of	use	exactly.	After	this	
process,	rinse	the	blade	with	de-mineralised	water	and	ensure	that	no	deposits	
remain	on	them.

Warning:	Use	of	the	wrong	cleaning	and	disinfection	products	or	methods	can
cause	irreparable	damage	to	the	laryngoscope.

Ultrasonic cleaning is	not	permitted!

Automatic cleaning / disinfection
The	laryngoscope	can	be	cleaned	or	thermally	disinfected	at	up	to	93	°C	in	an	
automatic	machine.	Use	only	cleaning	products,	which	are	recommended	for	use	
with	stainless	steel	and	plastic	(only	SANALON+®).	The	rinsing	procedure	must	
ensure	that	no	deposits	are	left	on	the	product.	Use	only	de-mineralised	water	
for	the	final	rinse.

Sterilisation
The	product	can	be	steam-sterilised	with	saturated	steam	at	134	°C	for	5	
minutes.	Sterilisation	for	18	minutes	is	also	possible.	There	may	be	a	reduction	
in	light	transmission	with	repeated	long-term	steam	sterilisation,	particularly	if	the	
steam	quality	is	not	ideal.	Any	function	checks	should	include	this	parameter.
Gas-Plasma	sterilisation	is	only	permitted	for	HEINE Classic+® F.O. laryngoscopes.

Applicable Standards: DIN EN ISO 7376
IEC60601-1:1988	+	A1:1991	+	A2:1995;	(Medical	Electrical	Equipment	Part1	–	
General	Requirements	for	Safety)

Warranty
We	guarantee	these	laryngoscope	blades	for	5	years	up	to	4000	autoclave	cycles	
of	 134	 °C	 /	 5	 min.	 from	 date	 of	 purchase.	 We	 guarantee	 the	 proper	 function	 of	
the	unit	provided	it	 is	used	as	intended	by	the	manufacturer	and	according	to	the	
instructions	for	use.	Any	faults	or	defects	which	occur	during	the	guarantee	period	
will	be	repaired	free	of	charge	provided	they	are	caused	by	faults	in	material,	design	
or	workmanship.	 In	 the	case	of	a	complaint	of	a	defect	 in	 the	product	during	the	
guarantee	period,	the	buyer	must	prove	that	any	such	defect	was	present	at	the	time	
the	product	was	delivered.	The	usual	legal	guarantee	and	warranty	do	not	apply	to	
incorrect	use,	the	use	of	non-original	HEINE	parts	or	accessories.	(Especially	bulbs,	
as	these	are	designed	with	emphasis	on	the	following	criteria:	Color	temperature,	life	
expectancy,	safety,	optical	quality	and	performance.)	Also	excluded	are	repairs	or	
modifications	made	by	persons	not	authorised	by	HEINE	or	cases	where	the	customer	
does	not	 follow	 the	 instructions	 supplied	with	 the	product.	Any	modification	of	 a	
HEINE	product	with	parts	or	additional	parts	which	do	not	conform	to	the	original	
HEINE	specification	will	invalidate	the	warranty	for	the	correct	function	of	the	product	
and	further	invalidate	any	warranty	claims	which	result	from	such	a	change	or	modi-
fication.	Further	claims,	 in	particular	claims	 for	damage	not	directly	 related	 to	 the	
HEINE	product,	are	excluded.

For	 repairs,	please	contact	your	supplier,	who	will	 return	 the	goods	 to	us	or	our	
authorized	agent.

Bought	from

date

! Observe	Operating	Instructions

Ambient	conditions:
-	In	use:	10-40	°C	 -	Storage:	5-45	°C
-	Relative	humidity:	10%	to	75%	 -	Air	pressure:	700hPa	to	1060hPa
Equipment	is	not	suitable	for	use	in	the	presence	of	flammable	mixtures
Nominal	voltage:	see	marking	on	lamp	housing
Protection	against	electrical	shock	(B	type):

HEINE Classic+® and SANALON+® 
F.O. Laryngoscopes Blades
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Instruções de Uso	 	  	 	
	           
Lâminas para laringoscópios HEINE com
iluminação de fibra ótica feitas de aço  
inoxidável ou de SANALON+®  
Leia estas instruções atentamente antes de utilizar as lâminas para 
laringoscópio HEINE, e mantenha-as em lugar seguro para futura utilização.

Informações de segurança
Aplicações: As lâminas de laringoscópios foram concebidas apenas para 
intubação endotraqueal.  

Segurança na Utilização: Para assegurar que o instrumento funcione 
corretamente, utilize apenas cabos para laringoscópios com sinal verde de iden-
tificação. 
O brilho da lâmpada pode reduzir durante o uso se não foi carregada suficiente-
mente antes do uso. Nós recomendamos uma recarga mínima de 10 minutos 
para as baterias HEINE nos carregadores HEINE.	
Depois de alguns minutos em uso a lâmpada do laringoscópio estará quente.

 

Segurança geral: Para evitar infecção e contaminação, os laringoscópios 
devem ser limpos, desinfetados e esterilizados após cada utilização. (Ver ins-
truções de limpeza). 

Se os laringoscópios forem utilizados regularmente, recomendamos que 
mantenha sempre lâmpadas e pilhas para substituição, bem como instrumentos 
suplentes.  	

Limpeza, desinfecção e esterilização. 
As seguintes instruções devem ser incorporadas nos procedimentos do hospital. 
Guias e regulamentações nacionais (por ex.: CJK / vCJK) assim como padrões 
relevantes e leis devem ser postos em prática.
Estes procedimentos devem ser conduzidos por pessoal adequadamente qua-
lificado.

Procedimento depois do uso
Remova todos os rastros de contaminação imediatamente depois do uso a fim 
de se evitar incrustação. 

Limpeza manual / desinfecção
Use só produtos de limpeza e desinfecção que são recomendados pelo fabri-
cante para uso com fibra óptica e plásticos (SANALON+®). Siga as exatamente 
as instruções dos fabricantes quanto a concentração e duração do uso. Depois 
deste processo, enxágüe a lâmina com água desmineralizada e assegure de que 
nenhum depósito permaneça sobre elas. 

Advertindo: O uso de métodos de limpeza ou produtos de desinfecção errados
podem causar danos irreparáveis ao laringoscópio. 
Limpeza ultra-sônica não é permitida! 

Limpeza automática / desinfecção
O laringoscópio pode ser limpo ou desinfetado de modo térmico em até 93 °C 
em uma máquina automática. Use somente produtos de limpeza que são reco-
mendados para uso com aço inox e plástico (SANALON+®). O procedimento de 
enxágüe tem de assegurar que nenhum depósito é deixado no produto. Só use 
água desmineralizada para o enxágüe final. 

Esterilização 
O produto pode ser autoclavado com vapor saturado a 134 °C durante 5 minu-
tos. Esterilização durante 18 minutos também é possível. Pode haver em longo 
prazo, uma redução na transmissão de luz com repetidas esterilizações a vapor, 
particularmente se a qualidade da esterilização não é a ideal. Qualquer cheque 
de função deveria incluir este parâmetro. Esterilização protoplasma é permitida 
solo para o laringoscópio F.O. HEINE Classic+®.

Normativas aplicáveis: 	 DIN EN ISO 7376

Garantia 
Nós garantimos estas lâminas de laringoscópios por 5 anos até 4000 ciclos de 
autoclave de 134°C / 5 min. a partir da data da compra. Nós garantimos o funcio-
namento adequado desta unidade provida desde que usada conforme o pretendido 
pelo fabricante e de acordo com as instruções para o uso. Serão reparados quaisquer 
defeitos ou falhas que acorram durante o período de garantia gratuitamente desde 
que causados por falhas no material, desenho ou mão-deobra. No caso da recla-
mação de defeito no produto durante o período de garantia, o comprador deverá 
provar de que o defeito se fazia presente no produto no momento em que foi despa-
cho. A usual garantia legal e nossa garantia não se aplicam para o uso incorreto, uso 
de partes, peças ou acessórios não originais HEINE (Especialmente lâmpadas, 
pois estas são projetadas com ênfase nos seguintes critérios: Cor, temperatura, 
expectativa de vida, segurança, qualidade ótica e desempenho). Também exclui 
os reparos ou modificações feitos por pessoas não autorizadas por HEINE ou 
casos onde o consumidor não siga as instruções de uso supridas com o produto. 
Qualquer modificação de um produto HEINE com partes ou partes adicionais em 
não conformidade com as especificações originais HEINE invalidarão a garantia 
para a correta função do produto e adiante invalidará qualquer reclamação de 
garantia a qual resulte da troca ou modificação. Outras reclamações, em particular 
as reclamações por danos não diretamente relacionadas ao produto HEINE, estão 
excluídas.

Para reparos, por favor, contate seu fornecedor, que encaminhará a mercadoria 
para nós ou agente autorizado.

Adquirido através de

Data

Käyttöohje
HEINE Classic+® Kuituoptiset laryngoskoop-
pilastaimet, ruostumaton teräs ja SANALON+®

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät HEINE laryngoskooppilastaimia.
Säilytä ohjeet.

Turvallisuus
Käyttötarkoitus: Laryngoskooppilastaimet on tarkoitettu vain endotrakeaaliseen
intubaatioon. Lastaimia voivat käyttää henkilöt, jotka on koulutettu tekemään
endotrakeaalisia intubaatioita.

Käyttöturvallisuus: Varmista lastainten moitteeton toiminta käyttämällä
ainoastaan vihreällä merkillä varustettuja laryngoskoopin kädensijoja. Vie lastain 
käyttöasentoon ja varmista, että valo syttyy. Älä käytä laryngoskooppia voimak-
kaassa magneettikentässä.	
Valon kirkkaus voi vähentyä käytön aikana jos akkua ei ole ladattu riittävästi ennen 
käyttöä. Suosittelemme, että HEINE –akkuja ladataan vähintään 10 minuutin ajan 
HEINE –laturilla.	
Laryngoskoopin polttimo kuumenee muutaman minuutin käytön jälkeen.

 

Yleistä: Pese ja desinfioi tai steriloi lastain jokaisen intubaation jälkeen (kts.
puhdistusohjeet), näin vähennät infektiovaaraa.

Kun laryngoskooppeja käytetään usein, suosittelemme, että käytettävissä on aina
myös varainstrumentti ja -polttimoita sekä -paristoja.	

Puhdistaminen, desinfiointi ja sterilointi 
Seuraavat ohjeet on sisällytettävä sairaalan tai klinikan käytäntöihin. Kansallisia 
ohjeita ja säädöksiä (esim. CJK / vCJK:n osalta) sekä soveltuvia standardeja ja 
lakeja on myös noudatettava.
Nämä toimenpiteet saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

Käytön jälkeen
Poista epäpuhtaudet välittömästi käytön jälkeen pinttymisen estämiseksi. 

Puhdistaminen käsin
Varmista, että käyttämäsi puhdistus- ja desinfiointiaineet soveltuvat muovisiin 
ja kuituoptisiin käyttökohteisiin (vain SANALON+®). Seuraa valmistajan ohjeita 
aineen annostelussa ja vaikutuksen pituudessa. Puhdistuksen jälkeen huuhtele 
mahdolliset jäämät pois demineralisoidulla vedellä.

Varoitus: Väärän puhdistusaineen tai puhdistustekniikan käyttäminen saattaa
vahingoittaa laryngoskooppia pysyvästi.
Puhdistaminen ultraäänellä ei ole sallittua!

Koneellinen puhdistaminen / desinfiointi
Laryngoskoopin voi puhdistaa, tai desinfioida (max 93 °C) koneellisesti. Käytä vain 
ruostumattoman teräksen ja muovin (vain SANALON+®) puhdistamiseen tarkoi-
tettuja puhdistusmenetelmiä. Puhdistuksen jälkeen huuhtele mahdolliset jäämät 
pois demineralisoidulla vedellä.

Sterilointi
Laitteen voi höyrysteriloida saturoidulla höyryllä 134 °C:ssa 5 minuutissa. Myös 	
18 minuutin sterilointimenetelmän käyttö on mahdollista. Laitteen valoteho 
saattaa heiketä pidemmän steriloinnin seurauksena. Tämä tulisi ottaa huomioon 
laitteen toimintoja tarkistettaessa. Kaasu-plasmasterilointi on sallittu vain HEINE 
Classic+® F.O. laryngoskoopeille.

Standardit:	 DIN EN ISO 7376
	

Takku
Myönnämme laryngoskoopin lastaimille 5 vuoden takuun ( 4000 sterilointia ohjelmalla 
134 °C / 5 minuuttia ) ostopäivästä alkaen. Takaamme laitteen moitteettoman 
toiminnan, kun laitetta käytetään asianmukaisesti valmistajan ohjeita noudattaen. 
Laitteessa takuuaikana esiintyvät materiaali-, valmistus- tai rakenneviat korjataan 
veloituksetta. Havaittaessa tuotteessa vika ostajan tulee osoittaa, että laitteen takuu 
on voimassa. Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, 
huolimattomasta käytöstä tai muiden kuin alkuperäisten HEINE- varaosien käytöstä 
tai muiden kuin valtuutetun huoltohenkilökunnan tekemistä muunnoksista tai 
korjauksista.  
Takuu raukeaa moitteettoman toiminnan osalta, jos HEINE tuotetta muokataan 
osilla tai lisäosilla, jotka eivät kuulu alkuperäiseen HEINE spesifikaatioon ja edelleen 
mitätöi takuun minkä tahansa tällaisesta modifikaatiosta tai muutoksesta aiheutu-
neen vaatimuksen osalta.
Takuu raukeaa, jos laitteelle on tehty huoltotöitä muilla kuin Heinen valtuuttamilla 
henkilöillä tai käyttäjä ei noudata laitteen mukana tulleita käyttöohjeita.

Laitteen rikkoutumisesta aiheutuneita välillisiä kustannuksia ei huomioida.
Korjaustapauksissa ota yhteys laitteen myyjään.

 

Myyjä

Päivä

Bruksanvisning
HEINE Classic+® och SANALON+®

fiber optik laryngoskopblad.

 Var god läs noga igenom dessa instruktioner före användning av HEINE
 laryngoskopblad. Spara anvisningarna för framtida behov.

Säkerhetsinformation
Användningsområde: Laryngoskopbladen är designade speciellt för endotrakeal 
intubation. De bör endast användas av personer som fått träning i endotrakeal
intubation.

Användningssäkerhet: Använd endast laryngoskophandtag med ett grönt identi-
fikationsmärke för att försäkra att instrumentet fungerar korrekt. Fäll upp bladet 
i normalt arbetsläge och kontrollera att ljust lyser. Använd inte laryngoskopet i 
närheten av starka magnetfält (ex magnetröntgen).	
Ljusstyrkan kan minska under användning om det uppladdningsbara batteriet inte 
var tillräckligt uppladdat före användning. Vi rekommenderar minst 10 minuters 
laddning för uppladdningsbara batterier som laddas med laddare från HEINE.	
Efter några minuters användning kommer glödlampan i laryngoskopet att vara 
varm.	
	

Generell säkerhet: För att undvika överföring av infektioner måste laryngoskopen 
rengöras och desinficeras eller steriliseras efter varje användning (se instruktioner 
för rengöring). 

Om laryngoskopet användes regelbundet rekommenderar vi att reservlampor, 
batterier och instrument finns tillhanda.

Rengöring, desinfektion och sterilisering
Följande instruktioner måste inkorporeras i sjukhusets eller klinikens användnings-
procedurer. Nationella riktlinjer och reglementen (t. ex. gällande CJK / vCJK) samt 
relevanta standarder och lagar måste efterföljas.
Dessa användningsprocedurer måste utföras av lämpligt kvalificerad personal.

Procedur efter användning 
Ta bort alla spår av kontaminering omedelbart efter användning för att undvika 
intorkning.

Manuell rengöring/desinfektion 
Använd endast rengöring och desinfektionsprodukter vilka rekommenderas av 
tillverkaren för användning till fiberoptik och plast (endast SANALON+®). Följ till-
verkarens instruktioner angående koncentration och tid exakt. Efter denna process, 
skölj bladen med avmineraliserat vatten och försäkra dig om att det inte finns kvar 
några avlagringar på dem.

Varning: Användande av felaktiga rengörings- eller desinfektionsprodukter eller
rengöringsmetoder kan orsaka irreparabel skada på laryngoskopet.
Ultraljudsrengöring är inte tillåten!

Automatisk rengöring/desinfektion
Laryngoskopet kan rengöras eller desinficeras med värme upp till 93 °C i en 
automatisk maskin. Använd endast rengöringsprodukter, vilka rekommenderas för 
användning till rostfritt stål och plast (endast SANALON+®). Avsköljningen måste 
tillförse att det inte finns avlagringar kvar av produkten. Använd endast avminerali-
serat vatten för den slutliga sköljningen.

Sterilisering
Bladen kan ångsteriliseras med mättad ånga vid 134 °C i 5 minuter. Sterilisering 
under 18 minuter är även möjligt. Det kan uppstå en reducering i ljustransmission 
vid upprepad långtids-ångsterilisering, särskilt om ångkvaliteten inte är idealisk. 
Alla funktionalitetskontroller ska inkludera denna faktor.
Gas-plasmasterilisering är enbart för HEINE Classic+® F.O. laryngoskop.

Tillämpade standarder:	 DIN EN ISO 7376
	

Garanti
Vi lämnar garanti på dessa laryngoskop i fem år, upp till 4000 autoklaverings perioder 
på 134 °C / 5 minuter från inköpsdatum. Vi garanterar en funktionell produkt under 
förutsättning att den används på det sätt som tillverkare och instruktionsblad före-
skriver. Fel som uppstår under garantitiden kommer att åtgärdas utan att kunden 
debiteras, under förutsättning att felet uppkommit på grund av fel i material, design 
eller produktion. Vid åberopande av defekt produkt under garantitiden skall köparen 
bevisa att defekten fanns då produkten levererades. Vi lämnar inte någon som 
helst garanti för defekter som uppkommit på grund av felaktigt användande eller 
vid nyttjande av icke-original HEINE tillbehör och reservdelar. Garantin gäller heller 
inte reparationer och/eller modifieringar gjorda av person som inte är auktoriserad 
av HEINE, eller när kund inte följer de anvisningar som levererats med produkten. 
Modifiering av en HEINE produkt med delar eller tillbehör som inte överrensstämmer 
med de ursprungliga HEINE specifikationerna innebär att garantin för produkten 
och produktens korrekta funktion upphör. Övriga ansökningar för ersättning, särskilt 
ersättning för skada ej direkt relaterad till HEINE produkten, är exkluderade.

För reparationer, var vänlig kontakta den återförsäljare som kan returnera varorna 
till oss eller våra auktoriserade agenter.

Köpt hos

Datum

Gebruiksaanwijzing
HEINE Classic+® en SANALON+®

spatels met glasfiberverlichting

Lees voor ingebruikname van de HEINE Laryngoscoopspatel deze gebruiksaan-
leiding zorgvuldig en bewaar hem voor later gebruik.

Veiligheidsinformatie
Gebruiksdoel: Laryngoscoopspatels zijn uitsluitend te gebruiken voor endo-
tracheale intubatie.
De spatels mogen alleen gebruikt worden door personen die een opleiding
hebben gevolgd voor endo-tracheale intubatie.

Voor een veilig gebruik: Alleen laryngoscoophandvatten gebruiken die voorzien
zijn van een groene markering. Breng de spatel in de gebruiksstand en controleer 
of het lampje brandt. Gebruik de laryngoscoop niet in de directe omgeving van 
sterke magnetische velden.	
De lichtsterkte van het Laryngoscooplampje kan tijdens het gebruik snel afnemen 
wanneer de oplaadbare accu niet voldoende is opgeladen.	
Na een paar minuten aaneengesloten gebruik worden de Laryngoscoop-lampjes 
heet.

Voor algemene veiligheid: Om infectie-overdracht te vermijden moeten Laryn-
goscopen na ieder gebruik gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden. 
(Zie het onderhoudsvoorschrift).

Het verdient aanbeveling om bij regelmatig gebruik van Laryngoscopen, onder-
delen als reserve lampjes en batterijen bij de hand te hebben.	

Reinigen/desinfectie en sterilisatie
De navolgende aanbevelingen dienen opgenomen te worden in de interne 
reigingsvoorschriften van het ziekenhuis of de specialistenpraktijk.
Nationale richtlijnen en aanbevelingen (b. v. ten aanzien van Creuzfeldt Jacob 
(CJK) / varianten van Creuzfeldt Jacob (vCJK) normen en wettelijke voorschriften, 
dienen tevens in het proces te worden geïntegreerd.
De reingingsprocedure dient door hiertoe voldoende geschoold personeel te 
worden uitgevoerd.

Behandeling van de spatel na gebruik
Zichtbaar vuil dient direct na gebruik van de spatel verwijderd te worden om 
opdrogen en hechting aan het blad te voorkomen.

Handmatig reinigen/desinfecteren
Voor handmatig schoonmaken/desinfecteren mogen alleen middelen gebruikt 
worden die door de fabrikant zijn toegelaten voor Fiber-Optieken en kunststoffen 
(alleen SANALON +®). De voorschriften betreffende concentratie en duur van de 
behandeling, dienen nauwkeurig opgevolgd te worden. De Laryngoscopen dienen 
na behandeling met gedemineraliseerd water te worden nagespoeld.

LET OP: Niet toegelaten of foutief gebruikte reinigings-/desinfecteermiddelen
kunnen tot onherstelbare beschadiging van de spatel leiden.
Ultrasoon reinigen als toegevoegd procédé, is niet toegestaan !

Machinaal reinigen/desinfecteren
Laryngoscopen kunnen machinaal/thermisch gedesinfecteerd worden (≤ 93 °C). 
Hiervoor dienen middelen gebruikt te worden die toegelaten zijn voor roestvast 
staal en kunststoffen (alleen SANALON+®) Na behandeling meermaals naspoelen 
om restanten desinfecteermiddel afdoende te verwijderen. Het is raadzaam om 	
de laatste spoelronde met gedemineraliseerd water uit te voeren.

Sterilisatie
Sterilisatie kan plaatsvinden in een autoclaaf met een zatte stoom-massa bij 	
134 °C/5 minuten. Spatels mogen met een verlengde tijd tot 18 minuten 	
geautoclaveerd worden. Bij frequent en langdurig autoclaveren kan de lichtge-
leiding verminderen, vooral bij onvoldoende stoomvulling. Controle hierop dient 
regelmatig plaats te vinden. Gas-Plasma-sterilisatie is voor de HEINE Classic+® 
mogelijk.

Voldoen aan de normen:	 DIN EN ISO 7376
	

Garantiebepalingen
Voor laryngoscoopspatels verlenen wij garantie gedurende 5 jaar vanaf de aanko-
opdatum, of max. 4000 autoclaveercycli bij een standaard-instelling van 134 °C / 5 
min. Deze garantie geldt voor een goed functioneren bij normaal gebruik volgens de 
voorschriften en adviezen in de gebruiksaanwijzing. Gedurende de garantieperiode 
worden defecten kostenloos hersteld indien deze aantoonbaar zijn ontstaan door 
materiaal-, productie- of constructiefouten. In geval van een garantie-aanspraak 
binnen de garantietermijn dient de koper aan te tonen dat het defect al direct bij 
ontvangst van het product aanwezig was. Deze wettelijke waarborg en garantie 
zijn niet van toepassing op normale gebruiksslijtage, foutief gebruik, bij gebruik van 
niet-originele HEINE onderdelen en toebehoren (dit geldt vooral en met name voor 
lampjes, daar deze voor elk HEINE-instrument speciaal zijn ontwikkeld op basis 
van de volgende eigenschappen: kleurtemperatuur, levensduur, veiligheid, optische 
eigenschappen en lichtsterkte), tevens vervalt de garantie bij ingrepen door niet 
door HEINE hiertoe geautoriseerde personen, of wanneer de voorschriften van deze 
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd. 
Elke aangebrachte aanpassing of wijziging van HEINE apparatuur met onderdelen 
die niet overeenkomen met de originele HEINE specificatie maakt de garantie op 
probleemloze werking van de apparatuur ongeldig en daarmee de aanspraak op 
garantie wegens een gebrekkig functioneren, voor zover dit te herleiden is tot de 
aangebrachte wijziging of aanpassing. Verdere aansprakelijkheid, in het bijzonder 
aanspraken op vergoeding van schaden, anders dan aan het HEINE product zelf, 
zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval van reparatie kunt u contact opnemen met uw leverancier, die het 
artikel aan ons of aan onze vertegenwoordiging kan zenden.

Gekocht bij

Datum
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